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Представлены лазерные флуорометры, способные регистрировать сигналы люминес-
ценции с наносекундным временным разрешением. Универсальный флуорометр позволя-
ет работать в широком спектральном диапазоне с разрешением вплоть до десятых до-
лей нанометра. Специализированный флуорометр для измерения свечения синглетного 
кислорода in vitro и in vivo обладает уникальной чувствительностью в ближней инфра-
красной области. Приведены экспериментальные результаты, подтверждающие высо-
кие технические возможности установок. 
 
Введение 
 
Активное использование люминесцентных 
измерений в научных исследованиях основано 
на высокой чувствительности метода к природе 
люминофора и свойствам его окружения. Спек-
тры испускания и возбуждения, времена жизни 
возбужденных состояний, квантовые выходы 
люминесценции хромофоров зависят как от 
температуры, полярности, вязкости среды, так 
и от наличия тушителей и связей с другими мо-
лекулами. Благодаря относительной простоте и 
универсальности в основном применяются ста-
ционарные методы определения люминесцент-
ных характеристик. Однако обнаружить и про-
следить за различными промежуточными со-
стояниями люминофора, например, связанными 
с изменением структуры, появлением в воз-
бужденном состоянии дополнительных взаи-
модействий с соседними молекулами, способ-
ны лишь методы с временным разрешением. 
Оптимизация и создание приборов для опреде-
ления временных характеристик люминесцен-
ции предусматривает много различных нестан-
дартных вариантов решения и позволяет, имея 
схожие элементную базу и принцип действия, 
получать действительно уникальные по своим 
возможностям установки. Таким образом, кон-
струкция конкретного прибора в первую оче-
редь определяется задачами, для решения кото-
рых он разрабатывается. 
Молекула кислорода участвует во многих 
биологических и физико-химических процессах 
и привлекает к себе неослабевающий интерес 
уже на протяжении достаточно длительного 
периода времени [1–3]. В последнее десятиле-
тие в крупных научных центрах [4–11] созданы 
приборы для регистрации в водных средах и 
клеточных структурах сверхслабого свечения 
молекулярного синглетного кислорода, имею-
щего полосу фосфоресценции около 1270 нм. 
Чувствительные фотодетекторы и компактные 
источники возбуждения с килогерцовыми ча-
стотами следования импульсов способствовали 
появлению быстродействующих кинетических 
установок [5–7], позволяющих работать и в ви-
димом, и в ближнем ИК диапазонах спектра. 
Квантовый выход фосфоресценции син-
глетного кислорода на 1270 нм в растворах 
очень мал и в воде составляет 6,5×10-7 [1], по-
этому регистрация во всех упомянутых выше 
кинетических установках осуществлялась в ре-
жиме счёта фотонов. Исключительная роль 
этой молекулы в процессах фотоиндуцирован-
ного разрушения опухолевых клеток иниции-
ровала исследование  люминесценции непо-
средственно в клетках и тканях, где содержится 
много тушителей синглетного кислорода. При-
менив узкополосые светофильтры и ориги-
нальные схемы регистрации, двум группам ис-
следователей [8, 9] впервые удалось измерить 
это сверхслабое свечение в тканях. Дальнейшие 
улучшения в чувствительности подобных уста-
новок стали возможными благодаря новым фо-
топриёмникам и лазерам. В результате ещё не-
сколько научных групп создали комплексы, 
ориентированные главным образом на исследо-
вание свечения данного типа [10, 11]. 
В настоящей статье мы представим описа-
ние двух лазерных флуорометров, созданных в 
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лаборатории фотоники молекул Института фи-
зики НАН Беларуси. В качестве иллюстраций 
возможностей данных приборов приведены ре-
зультаты некоторых исследований. 
 
Универсальный флуорометр для видимого и 
ближнего ИК диапазонов 
 
На основе многоканального время-
анализирующего счётчика одиночных фотонов 
нами был создан лазерный флуорометр для ви-
димого и ближнего ИК диапазонов (рисунок 1). 
Быстрый счётчик (МВАС) способен регистри-
ровать с временным разрешением в 1 нс все, а 
не только первые, как в классическом методе 
время-коррелированного счёта одиночных фо-
тонов, импульсы, приходящие на его вход от 
ФЭУ, работающего в режиме счёта фотонов. 
Для увеличения количества собираемого света 
люминесценции применяются светосильные 
кварцевые объективы и сферическое зеркало, 
передающее на регистрацию часть излучения, 
ушедшего в противоположную сторону от объ-
ектива О1. Изображение горизонтально воз-
буждаемого внутри кюветы объёма совмещает-
ся оборачивающей системой с вертикально 
расположенной входной щелью монохромато-
ра. Источником субнаносекундных возбужда-
ющих импульсов на длине волны 531 нм явля-
ется твердотельный микрочип лазер с диодной 
накачкой, работающий с частотой 1 кГц. Меж-
ду лазером и кюветой располагается фильтро-
вое колесо с шестью ослабляющими нейтраль-
ными светофильтрами.  
Изменение пропускания образца на длине 
волны возбуждения контролируется по показа-
ниям двух фотодиодов, расположенных до и 
после кюветы. Монохроматор обладает двумя 
выходными портами, что даёт возможность од-
новременного присоединения двух ФЭУ, при-
меняемых в диапазонах 200–850 нм и 950–
1400 нм. Перед входной щелью монохроматора 
установлено фильтровое колесо с диапазонны-
ми полосовыми фильтрами, использующимися 
при измерениях в видимой области спектра.  
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Рисунок 1 – Блок-схема универсального флуорометра: ФД – фотодиод; ФК – фильтровое колесо; К – кювета;      
З – зеркало; О – объектив;  ОС – оборачивающая система; ФЭУ – фотоэлектронный умножитель; У – усилитель; 
МВАС – многоканальный время-анализирующий счётчик
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Для работы в ближнем ИК диапазоне ис-
пользуются позолоченные дифракционные ре-
шётки 400 и 150 штрихов/мм с обратной ли-
нейной дисперсией 13 и 34 нм/мм соответ-
ственно.  
Длина волны в угле блеска составляет 
1200 нм. В видимой области применяются ре-
шётки 600 и 300 штрихов/мм с обратной ли-
нейной дисперсией 4 и 17 нм/мм с соответ-
ствующими длинами волн в углах блеска, рав-
ными 500 и 600 нм. Такой набор решёток поз-
воляет измерять интегральное свечение широ-
ких полос люминесценции, и детально их ис-
следовать с высоким спектральным разрешени-
ем.  
Программное обеспечение флуорометра 
предусматривает возможность автоматически 
последовательно регистрировать кинетические 
сигналы люминесценции на разных длинах 
волн и предоставлять время-разрешённый 
спектр люминесценции исследуемого вещества. 
Строго говоря, получаемые таким образом 
суммарные спектры нуждаются в корректиров-
ке на спектральную чувствительность детекто-
ров и оптических элементов флуорометра.  
По этой причине после ввода флуорометра 
в эксплуатацию осуществлялась проверка мо-
нохроматора по длинам волн с помощью газо-
разрядной лампы по неоновым, ртутным и ар-
гоновым атомным линиям.  
Затем проводилась процедура калибровки 
прибора по спектральной чувствительности с 
использованием вольфрамовой ленточной лам-
пы с известной яркостной температурой. 
На рисунке 2 представлены скорректиро-
ванные спектры фотосенсибилизированной 
фосфоресценции синглетного кислорода (пере-
ход 1Δg→ 
3Σ g ), измеренные в ацетонитриле 
(MeCN) и дейтерированной воде (D2O). Поло-
жения максимумов полос в обоих растворите-
лях близки и составляют 1274,0 нм и 1273,6 нм 
в MeCN и D2O соответственно, т.е. коррелиру-
ют с величинами поляризуемости, равными 
0,21 и 0,20 для данных сред. В свою очередь 
взаимодействие с молекулами растворителей 
различной природы ведёт к отличию ширины 
спектра на полувысоте, составляющей 21,3 нм в 
MeCN и 17,9 нм в D2O. 
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Рисунок 2 – Спектры фосфоресценции синглетного 
кислорода, сенсибилизированного мезопорфирином 
IX диэтиловым эфиром в ацетонитриле (а) и 5, 10, 
15, 20-тетракис(4-N-метилпиридил)порфирином в 
дейтерированной воде (б). Первый спектр получен 
суммированием кинетических сигналов в интервале 
64 нс–400 мкс, второй – в интервале 64 нс–350 мкс 
 
Рисунок 3 иллюстрирует кинетику фосфо-
ресценции Pt-октаэтилпорфирина в толуоле, 
зарегистрированную на длине волны в 650 нм, 
т.е. вблизи максимума спектра фосфоресценции 
при комнатной температуре. 
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Рисунок 3 – Кинетика фосфоресценции Pt-октаэтил-
порфирина в толуоле на длине волны 650 нм 
 
Длительность фосфоресценции составила 
214 нс и хорошо соотносится с 222 нс, полу-
ченными в работе [12]. 
 
Специализированный флуорометр для изме-
рения свечения синглетного кислорода in 
vitro и in vivo 
 
Опыт создания универсального флуоро-
метра для широкого спектрального диапазона и 
работы на нём способствовали более глубокому 
пониманию возможностей регистрации очень 
слабых сигналов и разработке более чувстви-
тельного прибора для измерения фосфоресцен-
ции синглетного кислорода in vitro и in vivo. 
При проведении ряда исследований инте-
ресующие объекты не всегда могут быть поме-
щены в кювету и расположены в кюветном от-
делении, поэтому необходимы удобный способ 
облучения образца и эффективный сбор света 
фосфоресценции синглетного кислорода. Сов-
местить указанные принципы оказывается воз-
можным благодаря использованию гибкого 
световода специальной конструкции.  
Центральное волокно в жгуте на одном 
конце световода выведено в отдельный рукав 
на другом конце и служит для доставки воз-
буждающих лазерных импульсов, остальные 
волокна, собранные во второй рукав, передают 
люминесценцию через полосовые интерферен-
ционные фильтры на вход системы регистра-
ции. 
При измерениях in vivo без светоизолиро-
ванного кюветного отделения дневной свет ли-
бо освещение люминесцентными светильника-
ми и лампами накаливания будут источниками 
интенсивного фонового сигнала, который мо-
жет приводить даже к повреждению фотопри-
ёмника. Поэтому важным аспектом при прове-
дении таких экспериментов является полное 
световое затемнение комнаты и использование 
только специальных светодиодных светильни-
ков, спектр излучения которых приходится на 
видимую область спектра и вне области реги-
страции прибора. Тем не менее, для случая не-
преднамеренного использования других источ-
ников света, могущих повредить частям прибо-
ра, введена дополнительная защита ФЭУ путём 
размещения перед его объективом быстрого 
механического затвора, срабатывающего при 
величине тока ФЭУ выше допустимого уровня.  
В результате был разработан новый кине-
тический прибор, предназначенный для реги-
страции сверхслабой фотосенсибилизирован-
ной фосфоресценции синглетного кислорода 
нано- и микросекундной длительности в ближ-
нем ИК диапазоне спектра (в области 1270 нм), 
возникающей при лазерном возбуждении в ис-
следуемых образцах (включая биологические 
ткани и культуры клеток). Фотография и струк-
турная схема специализированного флуоромет-
ра  приведены на рисунках 4 и 5. 
 
 
 
Рисунок 4 – Внешний вид лазерного флуорометра 
для измерения свечения синглетного кислорода in 
vitro и in vivo 
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Рисунок 5 – Структурная схема лазерного флуорометра для измерения свечения синглетного кислорода in vitro и 
in vivo: 1 – лазер; 2 – оптико-механический блок; 3 – световод возбуждения–регистрации; 4 – держатель свето-
вода; 5 – предметный столик; 6 – блок фильтрового колеса; 7 – фотоэлектронный умножитель; 8 – усилитель;  
9 – блок управления; 10 – многоканальный время-анализирующий счётчик; 11 – персональный компьютер;  
12 – световод возбуждения; 13 – лазерный диод; 14 – кюветодержатель для стандартных кювет 10x10 мм 
 
На предметном столике 5 располагается 
исследуемый образец, над которым в держателе 
4 закреплен световод возбуждения-регистрации 
3. Излучение лазера 1 с длиной волны 532 нм 
через оптико-механический блок 2 заводится в 
центральное волокно световода возбуждения-
регистрации и направляется на образец.  
Электронный синхроимпульс от лазера, 
способного работать на частотах от 200 Гц до 
10 кГц, запускает многоканальный время-
анализирующий счётчик 10, встроенный в пер-
сональный компьютер 11. Под воздействием 
лазерного света образец (или его компоненты) 
люминесцируют, и инфракрасная часть излуче-
ния  по регистрирующим волокнам световода 
возбуждения-регистрации через блок фильтро-
вого колеса 6 передаётся на ФЭУ 7.  
Сигнал с ФЭУ  после усилителя 8 поступа-
ет в канал регистрации многоканального время-
анализирующего счётчика, который позволяет 
с временным разрешением вплоть до 1 нс изме-
рять время прихода электрических сигналов, 
соответствующих единичным фотонам. Путем 
многократного повторения импульсов возбуж-
дения и регистрации последующей люминес-
ценции производится статистическое накопле-
ние событий и улучшение отношения сигнал-
шум. Усилитель снабжен системой защиты 
ФЭУ от перегрузок по току. Если на фотокатод 
ФЭУ падает световой поток, приводящий к не-
линейному режиму работы ФЭУ, величина 
анодного тока превышает предельно допусти-
мое значение и усилитель посылает логический 
сигнал в блок управления 9. Происходит сраба-
тывание установленного в блоке управления 
реле, и быстрый затвор, помещённый в блок 
фильтрового колеса перед объективом ФЭУ, 
закрывается.  
После устранения световой перегрузки за-
твор можно открыть нажатием соответствую-
щей кнопки на блоке управления. Задавая ко-
манды в рабочей программе на персональном 
компьютере можно с помощью блока управле-
ния в блоке фильтрового колеса устанавливать 
необходимые интерференционные фильтры для 
одной из семи длин волн из диапазона 1050-
1350 нм; перемещать в плоскости предметный 
столик с образцом. При изучении жидких об-
разцов в стандартных кюветах (однокомпо-
нентных растворов или суспензий) использует-
ся кюветодержатель 14. В этом случае световод 
возбуждения регистрации крепится непосред-
ственно к кюветодержателю. В специализиро-
ванном флуорометре предусмотрена возмож-
ность моделирования сеанса фотодинамиче-
ской терапии путём облучения образца лазер-
ным диодом 13 через световод 12 светом с дли-
ной волны около 667 нм. После облучения 
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можно повторить цикл измерения ИК люми-
несценции облучённого образца. 
Специализированный флуорометр для из-
мерения свечения синглетного кислорода in 
vitro и in vivo представляет собой полностью 
автоматизированный прибор с комплектом 
программ, предназначенных для его управле-
ния, накопления и обработки получаемых экпе-
риментальных данных. Связь компьютера с 
блоками данного флуорометра осуществляется 
посредством блока управления. 
Для оценки чувствительности прибора бы-
ли выполнены измерения потушенной фосфо-
ресценции синглетного кислорода в водной 
среде. В качестве фотосенсибилизатора исполь-
зовался 5,10,15,20-тетракис (4-N-метилпири-
дил) порфирин с концентрацией 2,410-7 М, ту-
шителем синглетного кислорода служил натрия 
азид (NaN3). Кинетики свечения синглетного 
кислорода приведены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Кинетики фотосенсибилизированной 5, 
10, 15, 20-тетракис (4-N-метилпиридил) порфирином 
фосфоресценции синглетного кислорода на длине 
волны 1272 нм при добавлении в водный раствор ази-
да натрия: 1– без тушителя; 2 – 6 добавлен NaN3 в 
концентрациях: 2 – 2,5 мМ, 3 – 5 мМ, 4 – 12,5 мМ, 5 –
25 мМ, 6 – 40 мМ 
 
В данном эксперименте мы наблюдаем хо-
рошо различимый кинетический сигнал син-
глетного кислорода в воде для достаточно 
большого количества тушителя, при котором 
первоначальный интегральный сигнал (за вы-
четом шумовой подставки) уменьшился более 
чем в 65 раз. 
Заключение 
 
В работе описаны универсальный и специ-
ализированный лазерные флуорометры, с по-
мощью которых проводятся систематические 
исследования фотофизических и фотохимиче-
ских процессов с участием молекулярного син-
глетного кислорода и сложных органических 
соединений в различных средах, в том числе в 
биологических тканях и опухолях. В будущем 
контроль за спектрально-кинетическими харак-
теристиками свечения молекулярного синглет-
ного кислорода позволит следить за динамикой 
появления и исчезновения кислорода в среде 
при фотодинамической терапии и, соответ-
ственно, оптимизировать световой режим дан-
ного способа разрушения опухолей как в экс-
периментальной, так и в практической фотоме-
дицине. 
Специализированный флуорометр для из-
мерения свечения синглетного кислорода in 
vitro и in vivo создан в рамках задания 1.16 
научно-технической программы «Эталоны и 
научные приборы» (подпрограмма «Научные 
приборы»). 
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Highly sensitive laser spectrometers for near infrared and visible ranges 
 
Laser spectrometers for registration of luminescent signals with nanosecond temporal resolution are pre-
sented. The versatile spectrometer is capable to operate with up to tenth of nanometer resolution in wide spec-
tral range. The specialized spectrometer for singlet oxygen luminescence measuring in vitro and in vivo pos-
sesses unique sensitivity in the near infrared region. Experimental results confirming high technical capacities 
of the setups are presented. 
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